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液体クロマトグラフタンデム型質量分析計（LC-MS/MS）を用いたにんじん中の残留農薬一斉試験法に

ついて，7 農薬を対象とし，厚生労働省通知の「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガ

イドライン」に基づき，3 試験室において妥当性評価を行った．その結果，7 農薬について，すべての試験

室において，妥当性評価の性能パラメータがガイドラインに示された目標値に適合していた． 
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緒   言 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

農薬実態調査課（以下，センター）では，農林水

産省の指示に基づき，国内産農産物における農薬

の使用状況および残留状況について調査を行っ

ている．農産物に使用される農薬は，作物や栽培

地域によって異なることから，調査においては，

農薬を効率よく分析することが重要である． 
令和 6 年度に予定されている「にんじん」の調

査において、調査対象農薬の拡大と分析の効率化

を図るため，センターの分析対象としていない 7
農薬（以下，新規対象農薬）について，厚生労働

省通知 1）の「GC/MS・LC/MS による農薬等の一

斉試験法（野菜・果実類）」（以下，一斉法）に基

づき検討を行った． 
試験法については，抽出および精製は一斉法に

準じ，測定は LC-MS/MS に変更した． 
妥当性は「食品中に残留する農薬等に関する試

験法の妥当性評価ガイドラインについて」2，3）（以

下，ガイドライン）に基づき，試験室毎に評価し

た．  
 

材料および方法 

1. 試験室 

以下の 3 試験室で実施した． 
・農薬検査部農薬実態調査課（以下，小平） 
・横浜事務所農薬実態調査課（以下，横浜） 
・神戸センター農薬実態調査課（以下，神戸） 

 

2. 新規対象農薬 

にんじんに使用されている農薬を事前調査し，

使用実績のある次の 7 農薬を対象とした． 

 

イプロジオン，シアントラニリプロール，ジノ

テフラン，ピコキシストロビン，ピリベンカルブ，

フルオピラム，メタフルミゾン 
 

3. 試料および添加濃度 

3.1. 試料 

小平にて栽培・収穫し，新規対象農薬が検出さ

れないことを確認したにんじん（以下，ブランク

試料）を各試験室で試料として用いた． 

 

3.2. 添加濃度 

0.2 mg/kg（以下，高濃度）およびその 10 分の

1 にあたる 0.02 mg/kg（以下，低濃度）の 2 濃度

とした． 
 
4. 試薬および器具 

4.1. 標準品 

 農薬標準品：イプロジオン，イプロジオン代謝

物，シアントラニリプロール，ピコキシストロビ

ン，ピリベンカルブ，ピリベンカルブ代謝物，フ

ルオピラム，メタフルミゾン(E)，メタフルミゾ

ン(Z)は富士フイルム和光純薬株式会社製の標準

品を使用した．各農薬標準品をアセトニトリルで

溶解し 500 µg/mL の標準原液を調製した．ジノテ

フランは林純薬工業株式会社製の標準液（1000 



µg/mL）を使用した． 
混合標準液：標準原液を混合し 20 µg/mL のア

セトニトリル溶液となるように調製した． 
添加回収試験用標準液および検量線用標準

液：混合標準液，ジノテフラン標準液をアセトニ

トリルで適宜希釈・混合して調製した． 
 

4.2. 試薬 

  アセトニトリル（残留農薬試験用および液体ク

ロマトグラフ質量分析計（LC/MS）用），アセト

ン（残留農薬試験用），トルエン（残留農薬試験

用），n -ヘキサン（残留農薬試験用），メタノ

ール（液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS）
用），塩化ナトリウム（残留農薬試験用），リン

酸水素二カリウム（特級），リン酸二水素カリウ

ム（特級），無水硫酸ナトリウム（残留農薬試験

用），酢酸アンモニウム溶液（高速液体クロマト

グラフィー（HPLC）用）およびケイソウ土（セ

ライト545）を使用した．水は超純水製造装置

（Merck Millipore製）で製造した超純水を使用し

た． 
 

4.3．調製試薬 
0.5 mol/L リン酸緩衝液(pH 7.0)：リン酸水素二

カリウム 52.7 g およびリン酸二水素カリウム

30.2 g を量り採り，水約 500 mL に溶解し，1 mol/L
水酸化ナトリウムまたは 1 mol/L 塩酸を用いて

pH 7.0 に調製した後，水を加えて 1 L とした． 
 

4.4．ろ紙 

桐山ロート用ろ紙 No.5A-60 
 

4.5．固相抽出ミニカラム 

グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル

化シリカゲル積層ミニカラム（以下，グラファイ

トカーボンミニカラム）は，Sigma-Aldrich 製 
ENVI-Carb/LC-NH2（500 mg/500 mg）をアセトニ

トリル・トルエン（3:1）10 mL でコンディショ

ニングしたものを用いた． 
 

5.装置 

5.1．ホモジナイザー 

 日本精機製作所製 エースホモジナイザー 

 

5.2. 高速液体クロマトグラフタンデム型質量

分析計 

LC 部：島津製作所製 Nexera  
MS 部：島津製作所製 LCMS-8045 

 

6. 前処理方法 

6.1. 抽出 

添加回収試験は，ホモジナイザー用容器に採取し

た試料に，添加回収試験用標準液を添加し 30 分

放置した後に，図 1の分析法フローチャートに従

い農薬をアセトニトリルで抽出し，抽出液に塩化

ナトリウムおよび 0.5 mol/L リン酸緩衝液

（pH7.0）を加えて振とうしたのち，水層を分離

除去した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 精製 

無水硫酸ナトリウムを用いて脱水したアセト

ニトリル層をグラファイトカーボンミニカラム

で精製したのち，アセトン・n-ヘキサン（1:1）
混液に溶解し 1 mL に定容した．分取した 0.125 
mL から溶媒を除去し，残留物にアセトニトリル

を加え 5 mLに定容したものをLC-MS/MS測定用

試験溶液とした． 
 

  アセトニトリル50 mL

  アセトニトリル20 mL

  アセトニトリル

  塩化ナトリウム10 g

  0.5 mol/Lリン酸緩衝液(pH7.0) 20 mL

   

　

　

　アセトニトリル・トルエン(3:1)でコンディショニング

  抽出液を負荷

0.125 mLを採り乾固

　アセトニトリル

図1. 一斉試験法（野菜）フローチャート

分析試料20.0 g

ホモジナイズ・吸引ろ過

ホモジナイズ・吸引ろ過

　グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル化シリカゲル

　積層ミニカラム(500 mg/500 mg)

正確に100 mLとする 　100 mL容全量フラスコ

正確に20 mL分取 　100 mL容分液漏斗

振とう 　水層廃棄

抽出液 　アセトニトリル・トルエン(3:1)2 mL

　アセトン10 mL

脱　　水 　クロマトグラフ管(無水硫酸ナトリウム10 g)

濃縮・溶媒除去

試験溶液

正確に5mLとする

LC-MS/MS測定

抽　　出

濃縮(1 mL以下)

　アセトン5 mL

溶媒除去 　濃縮管

正確に1 mLとする 　リン酸トリフェニル1μg/ｍLを含むアセトン:ｎ-ヘキサン(1:1)

精　　製

　アセトニトリル・トルエン(3:1)20 mLで溶出

濃縮(1 mL以下)

   

   

  

   

     

   

　

　

　

  

0.125 mLを採り乾固

　アセトニトリル

図1. 一斉試験法（野菜）フローチャート
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7. 測定条件 

LC-MS/MS による測定イオンおよび測定条件

は，表 1 から表 3 のとおりとした． 
 

表 1．LC-MS/MS 測定イオン 
  測定 ﾓﾆﾀｰｲｵﾝ ﾓﾆﾀｰｲｵﾝ 

 農薬名 ﾓｰﾄﾞ (定量) (定性) 

   m/z m/z 
 イプロジオン ＋ 330 > 245 332 > 247 

イプロジオン代謝物 － 328 > 141 330 > 141 

シアントラニリプロール ＋ 475 > 286 475 > 444 

ジノテフラン ＋ 203 > 129 203 > 114 

ピコキシストロビン ＋ 368 > 145 368 > 205 

ピリベンカルブ ＋ 362 > 239 362 > 207 

ピリベンカルブ代謝物 ＋ 362 > 239 362 > 122 

フルオピラム ＋ 397 > 173 397 > 208 

メタフルミゾン(E) ＋ 507 > 178 507 > 287 

メタフルミゾン(Z) ＋ 507 > 178 507 > 287 

 

表 2．LC-MS/MS 測定条件 

LC/MS名 

カラム 

 

流量 

オーブン温度 

注入量 

移動相    A液 

    B液 

 

イオン化モード 

 

分析モード 

インターフェイス温度 

DL温度 

ネブライザーガス流量 

ヒーティングガス流量 

ヒートブロック温度 

ドライングガス流量 

： 島津製 LCMS-8045 

： Wako製 Wakopak Ultra C18-2 内径

2.1 mm、長さ100 mm、ODS粒径2 µm  

： 0.2 mL/min 

： 40 ℃ 

： 2 µL  

： 5 mmol/L酢酸アンモニウム水溶液 

： 5 mmol/L酢酸アンモニウムメタノー

ル溶液 

： エレクトロスプレーイオン化法 

(ESI＋、ESI－) 

： 多重反応モニタリング法 (MRM) 

： 400 ℃ 

： 200 ℃  

： 3.00 L/min  
：  10.00 L/min 

：  400 ℃ 

： 10.00 L/min  

 

表 3.グラジエント条件 

時間（min） 
A 液:B 液

（比） 
 

A 液:B 液

（比） 

  0 ～ 0.51 
   ～ 2.17 
     ～ 3.85 
     ～ 5.17 
     ～15.04 
     ～17.65   

85:15 
 

60:40 
50:50 
45:55 

  

→ 

 

→ 

→ 

→ 

 

60:40 
60:40 
50:50 
45:55 
 5:95 
 5:95 

 

8. 妥当性評価 

8.1. 枝分かれ試験 

ガイドラインに示された実験例に基づき，各試

験室において低濃度および高濃度の添加回収試

験をそれぞれ 2 併行で，異なる実施日または実施

者で 5 回繰り返した． 
 
8.2. 選択性の確認 

ブランク試料を 6．前処理方法に従って調製

し，その試験溶液（以下，ブランク試料溶液）を

LC-MS/MS で測定して新規対象農薬の定量を妨

害するピークの有無を確認した． 
 

8.3. 検量線の直線性の確認 

新規対象農薬を混合した検量線用標準液

（0.0005，0.001，0.002，0.005，0.01，0.02，0.05
および 0.1 µg/mL）を LC-MS/MS に注入し，得ら

れたクロマトグラムのピーク面積から検量線を

作成した．各対象農薬の検量線について，相関係

数（r）が 0.995 以上であることをもって，検量

線の直線性を確認した． 
 
8.4. 検出限界および定量限界の確認 

定量限界の目標値を 0.02 mg/kg，検出限界の目

標値を 0.01 mg/kg とした． 
各試験室において，標準液を測定して得られた

ピークの高さ(S)とピーク近傍のノイズ(N)の高

さから S/N比 3相当および 10相当の濃度を求め，

試料中濃度換算したものをそれぞれ検出限界お

よび定量限界とした. 
 

8.5. 真度および精度の確認 

ガイドラインに従い，低濃度は真度（回収率）

が 70～120 %，併行精度が 15 %未満，室内精度

が 20 %未満，高濃度は真度が 70～120 %，併行

精度が 10 %未満，室内精度が 15 %未満を目標値

（表 4 参照）とした． 
 

表 4．ガイドラインに示された真度および精度の目標値 

濃 度 

（ppm） 

真 度 

（%） 

併行精度 

（RSD %） 

室内精度 

（RSD %） 

≦0.001 70～120 30 > 35 > 
0.001 < ～ ≦0.01 70～120 25 > 30 > 
0.01  < ～ ≦0.1 70～120 15 > 20 > 
0.1   < 70～120 10 > 15 > 

 

 

結果および考察 

9. 妥当性評価結果 

新規対象農薬について，ガイドラインに定めら

れた選択性，真度，精度，定量限界に加え，検出

限界および検量線の直線性の評価を行った． 

 

9.1. 選択性 

ブランク試料溶液を分析したところ，いずれの

新規対象農薬も定量の妨害となるピークは認め

られず，選択性に問題がないことを確認した． 

 

 



 

9.2. 検量線の直線性 

各試験室で作成した検量線の相関係数（r）は表

5 に示すとおりであり，すべての新規対象農薬に

ついて，0.0005～0.1 µg/mL µg/mL の範囲で直線

性（相関係数（r）が 0.995 以上）が確認された． 
 
9.3. 検出限界および定量限界 

各試験室の検出限界および定量限界の結果を

表 6 に示した．新規対象農薬について，目標値を

満たしていた． 

 

9.4. 真度および精度 

各試験室の真度（回収率）の平均値および精度

（併行精度および室内精度）の結果を表 7 に示し

た．すべての新規対象農薬について，ガイドライ

ンに示された真度および精度の目標値を満たし

た． 

 
9.5. 室間再現性（参考） 

 3 試験室それぞれに行った枝分かれ試験結果

から求めた試験室間の真度（回収率）および精度

（併行精度および室間精度）を表 8 に示した． 

 

 

表 5．直線性の範囲と相関係数 

 

 

表 6．検出限界および定量限界 

農薬名 検出限界（mg/kg） 定量限界（mg/kg） 

 
小平 横浜 神戸 小平 横浜 神戸 

（目標値） 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

イプロジオン 0.00514 0.00038 0.00021 0.01712 0.00126 0.00069 

イプロジオン代謝物 0.00010 0.00030 0.00052 0.00033 0.00098 0.00173 

シアントラニリプロール 0.00011 0.00018 0.00035 0.00038 0.00059 0.00115 

ジノテフラン 0.00041 0.00107 0.00055 0.00137 0.00358 0.00182 

ピコキシストロビン 0.00006 0.00010 0.00023 0.00021 0.00032 0.00076 

ピリベンカルブ 0.00006 0.00011 0.00030 0.00021 0.00036 0.00098 

ピリベンカルブ代謝物 0.00016 0.00035 0.00067 0.00052 0.00116 0.00225 

フルオピラム 0.00008 0.00015 0.00033 0.00025 0.00050 0.00109 

メタフルミゾン(E) 0.00032 0.00056 0.00047 0.00105 0.00188 0.00156 

メタフルミゾン(Z) 0.00015 0.00014 0.00040 0.00051 0.00047 0.00134 

 

 

 

 

 

農薬名 

小平 横浜 神戸 

直線性の範

囲(µg/mL) 

相関係数

（r） 

直線性の範

囲(µg/mL) 

相関係数

（r） 

直線性の範

囲(µg/mL) 

相関係数

（r） 

イプロジオン 0.0005-0.1 0.9997 0.0005-0.1 0.9999 0.0005-0.1 0.9997 
イプロジオン代謝物 0.0005-0.1 0.9981 0.0005-0.1 0.9990 0.0005-0.1 0.9997 
シアントラニリプロール 0.0005-0.1 0.9969 0.0005-0.1 0.9995 0.0005-0.1 0.9999 

ジノテフラン 0.0005-0.1 0.9957 0.0005-0.1 0.9989 0.0005-0.1 1.0000 

ピコキシストロビン 0.0005-0.1 0.9990 0.0005-0.1 0.9998 0.0005-0.1 0.9998 

ピリベンカルブ 0.0005-0.1 0.9992 0.0005-0.1 0.9998 0.0005-0.1 0.9998 

ピリベンカルブ代謝物 0.0005-0.1 0.9986 0.0005-0.1 0.9996 0.0005-0.1 0.9998 

フルオピラム 0.0005-0.1 0.9977 0.0005-0.1 0.9987 0.0005-0.1 0.9998 

メタフルミゾン(E) 0.0005-0.1 1.0000 0.0005-0.1 0.9999 0.0005-0.1 1.0000 

メタフルミゾン(Z) 0.0005-0.1 0.9997 0.0005-0.1 0.9993 0.0005-0.1 0.9999 



 

表 7．新規対象農薬の回収率，併行精度および室内精度 

農薬名 
 

回収率(%) n=10 併行精度 RSD(%) 室内精度 RSD(%) 

  
低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 

イプロジオン 小平 96.3 97.1 4.6 4.8 6.9 6.3 

 横浜 93.2 91.5 6.2 3.3 6.2 3.3 

 神戸 95.5 91.1 10.2 2.4 11.7 8.8 

イプロジオン代謝物 小平 104.7 105.9 4.8 3.1 4.8 7.7 

 横浜 98.2 96.5 1.7 1.5 2.7 2.6 

 神戸 97.3 97.5 2.7 6.3 7.4 6.3 

シアントラニリプロール 小平 92.4 93.0 5.4 3.6 5.4 4.4 

 横浜 102.5 102.1 3.2 1.6 4.9 5.3 

 神戸 96.1 93.5 3.7 3.9 14.1 14.3 

ジノテフラン 小平 74.6 76.0 5.2 3.2 5.2 6.0 

 横浜 73.6 72.8 2.3 0.8 2.5 1.3 

 神戸 73.2 70.7 5.8 6.9 8.3 8.6 

ピコキシストロビン 小平 98.6 103.4 4.7 5.0 6.4 8.5 

 横浜 94.2 95.7 3.1 3.1 4.0 3.9 

 神戸 91.5 97.4 5.7 5.9 10.8 8.0 

ピリベンカルブ 小平 100.4 100.4 3.8 1.9 3.8 4.7 

 横浜 95.7 97.3 3.3 1.3 3.4 3.2 

 神戸 100.0 97.8 1.7 4.3 8.0 5.1 

ピリベンカルブ代謝物 小平 104.1 101.6 3.5 2.7 3.5 5.0 

 横浜 97.8 97.9 2.1 1.1 2.4 2.5 

 神戸 100.4 100.7 7.8 3.1 8.1 5.3 

フルオピラム 小平 96.6 104.2 4.0 3.1 4.0 4.4 

 横浜 93.9 97.4 6.2 1.3 6.3 3.5 

 神戸 97.9 96.6 3.5 3.0 8.7 7.1 

メタフルミゾン(E) 小平 84.1 85.9 3.4 4.3 4.1 7.8 

 横浜 88.7 92.6 5.4 2.7 8.0 5.4 

 神戸 92.0 93.1 5.0 7.1 13.9 9.4 

メタフルミゾン(Z) 小平 88.8 92.0 3.1 3.6 8.2 5.2 

 横浜 90.7 93.7 7.2 3.9 11.3 8.2 

 神戸 88.9 84.9 8.7 4.9 9.4 10.9 
  

表 8．3 試験室の回収率，併行精度および室間精度 

農薬名 回収率(%) n=30 併行精度 RSD(%) 室間精度 RSD(%) 

 
低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 

イプロジオン 95.0 93.2 7.4 3.7 8.2 6.8 

イプロジオン代謝物 100.1 100.0 3.4 4.1 6.0 7.1 

シアントラニリプロール 97.0 96.2 4.2 3.1 9.6 9.5 

ジノテフラン 73.8 73.2 4.7 4.3 5.4 6.5 

ピコキシストロビン 94.7 98.8 4.6 4.8 7.7 7.6 

ピリベンカルブ 98.7 98.5 3.1 2.8 5.5 4.4 

ピリベンカルブ代謝物 100.8 100.0 5.1 2.4 5.6 4.5 

フルオピラム 96.1 99.4 4.7 2.6 6.5 6.0 

メタフルミゾン(E) 88.3 90.5 4.7 5.1 9.9 8.2 

メタフルミゾン(Z) 89.5 90.2 6.8 4.1 9.3 8.9 



 

 

10. まとめ 

新規対象農薬 7 種類について，LC-MS/MS 測定

によるにんじんの一斉法妥当性評価を行った．こ

の結果， 7 種の農薬は，すべての試験室で妥当

性評価のパラメータがガイドラインの目標値に

適合した． 

 

これらの結果から，7 農薬についてにんじんの

一斉法による分析が可能であることが確認され

た．（表 9） 
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表 9．結果のまとめ 

 
 農薬名 選択性 真度 

精度 

（併行） 

精度 

（室内） 

定量 

限界 
判定 

イプロジオン ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 

イプロジオン代謝物 ○ ○ ○ ○ ○ 
シアントラニリプロール ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ジノテフラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ピコキシストロビン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ピリベンカルブ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 

ピリベンカルブ代謝物 ○ ○ ○ ○ ○ 
フルオピラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

メタフルミゾン(E) ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 

メタフルミゾン(Z) ○ ○ ○ ○ ○ 


