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残留農薬分析業務における分析法の検討 

分析対象農薬拡大のための LC-MS/MS を用いたばれいしょ 

及びレタス中の残留農薬一斉試験法の妥当性評価  

 

山田 篤司＊１，平野 智博＊１，小林 凉斗＊１ 
 

＊１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 

 
液体クロマトグラフタンデム型質量分析計（LC-MS/MS）を用いたばれいしょ及びレタス中の残留農薬一

斉試験法について，24 農薬を対象とし，厚生労働省通知の「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥

当性評価ガイドライン」に基づき，単独試験室において妥当性評価を行った．その結果，レタスにおいて

は 20 農薬，ばれいしょにおいては 21 農薬について，妥当性評価の性能パラメータがガイドラインに示さ

れた目標値に適合していた． 

 

Keywords：残留農薬，ばれいしょ，レタス，妥当性評価，液体クロマトグラフタンデム型質量分析計 

 
緒   言 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

農薬実態調査課（以下，センター）では，農林水

産省の指示に基づき，国内産農産物における農薬

の使用状況および残留状況について調査を行っ

ている．農産物に使用される農薬は，作物や栽培

地域によって異なることから，調査においては農

薬を効率よく分析することが重要である． 

センターでは令和 5 年度まで，個別の作物につ

いて妥当性確認試験を実施し，その作物について

分析対象農薬を増やしてきたが，本年度からは厚

生労働省のガイドラインに基づき，代表的な作物

において妥当性確認試験を実施し，一斉分析法と

しての分析対象農薬を増やす方向に切り替えた． 

従前から予定していたレタスに加え，ガイドラ

インに基づき，でんぷんを多く含むばれいしょを

対象作物とし，調査対象農薬の拡大と分析の効率

化を図るため，センターの分析対象としていない

24 農薬（以下，新規対象農薬）について，厚生労

働省通知 1）の「GC/MS・LC/MS による農薬等の

一斉試験法（野菜・果実類）」（以下，一斉法）に

基づき検討を行った． 

試験法については，抽出および精製は一斉法に

準じ，測定は LC-MS/MS に変更した． 

妥当性は「食品中に残留する農薬等に関する試

験法の妥当性評価ガイドラインについて」2，3）（以

下，ガイドライン）に基づき評価した．  

 

 

 

材料および方法 

1. 試験室 

農薬検査部農薬実態調査課の単独試験室で実

施した． 

 

2. 新規対象農薬 

レタスに使用されている農薬を事前調査し，使

用実績のある次の 15 農薬を対象とした． 

 

イソフェタミド，イプロジオン，エタボキサム，

オキサチアピプロリン，ジノテフラン，スルホキ

サフロル，テトラニリプロール，ピコキシストロ

ビン，ピリフルキナゾン，フルオピラム，ブロフ

ラニリド，プロベナゾール，マンデストロビン，

メタフルミゾン，レピメクチン 

 

令和元年度から 5 年度におけるセンターでの

調査研究において，他の作物において妥当性確認

が得られた下記の 9 農薬についても同時に検証

作業を実施した． 

イソピラザム，シアントラニリプロール，シフ

ルメトフェン，トリホリン，ピリベンカルブ，フ

ェンピラザミン，フルキサメタミド，フルチアニ

ル，ミルベメクチン 
 

3. 試料および添加濃度 

3.1. 試料 

センターにて栽培・収穫し，新規対象農薬が検

出されないことを確認したばれいしょ及びレタ

ス（以下，ブランク試料）を試料として用いた． 
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3.2. 添加濃度 

一律基準値に相当する 0.01 mg/kg（以下，低濃

度）およびその 10 倍にあたる 0.1 mg/kg（以下，

高濃度）の 2 濃度とした． 

ただしピークが僅少なため妥当性の確認が困

難な成分（イプロジオン，フルキサメタミド，ブ

ロフラニリド，ミルベメクチン，レピメクチン（合

計））は，低濃度の試料中濃度を 0.02 mg/kg とし

て実施した． 

レピメクチンにおいては標準品における A3 と

A4 の存在比（A3 17.2%、A4 80.8%）をレピメ

クチン（合計）濃度にかけたものをそれぞれの試

料中濃度とした. 

 

4. 試薬および器具 

4.1. 標準品 

 農薬標準品：イソピラザム（syn 体および anti

体の混合物），ミルベメクチン A3，ミルベメク

チン A4 は林純薬工業株式会社製，その他の標準

品は富士フイルム和光純薬株式会社製を使用し

た．各農薬標準品をアセトニトリルで溶解し 500 

µg/mL の標準原液を調製した．  

混合標準液：標準原液を混合し 20 µg/mL のア

セトニトリル溶液となるように調製した． 

添加回収試験用標準液および検量線用標準液：

混合標準液をアセトニトリルで適宜希釈‣混合し

て調製した． 

 

4.2. 試薬 

  富士フイルム和光純薬製：アセトニトリル

（残留農薬試験用），アセトン（残留農薬試験

用），トルエン（残留農薬試験用），メタノー

ル（液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS）

用），リン酸水素二カリウム（特級），リン酸

二水素カリウム（特級），無水硫酸ナトリウム

（残留農薬試験用），酢酸アンモニウム溶液

（高速液体クロマトグラフィー（HPLC）用） 

関東化学製：アセトニトリル（液体クロマト

グラフ質量分析計（LC/MS）用），n -ヘキサン

（残留農薬試験用），塩化ナトリウム（残留農

薬試験用），ケイソウ土（セライト545）を使用

した．水は超純水製造装置（Merck Millipore

製）で製造した超純水を使用した． 

 

4.3．調製試薬 

0.5 mol/L リン酸緩衝液(pH 7.0)：リン酸水素二

カリウム52.7 gおよびリン酸二水素カリウム30.2 

g を量り採り，水約 500 mL に溶解し，1 mol/L 水

酸化ナトリウムまたは 1 mol/L 塩酸を用いて pH 

7.0 に調製した後，水を加えて 1 L とした． 

 

4.4．ろ紙 

桐山ロート用ろ紙 No.5A-60 

 

4.5．固相抽出ミニカラム 

グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル

化シリカゲル積層ミニカラム（以下，グラファイ

トカーボンミニカラム）は，Sigma-Aldrich 製 

ENVI-Carb/LC-NH2（500 mg/500 mg）をアセトニ

トリル・トルエン（3:1）10 mL でコンディショニ

ングしたものを用いた． 

 

5.装置 

5.1．ホモジナイザー 

 日本精機製作所製 エースホモジナイザー 

 

5.2. 高速液体クロマトグラフタンデム型質量分

析計 

LC 部：島津製作所製 Nexera  

MS 部：島津製作所製 LCMS-8045 

 

6. 前処理方法 

6.1. 抽出 

 図 1 の分析法フローチャートに従い，分析試料

から農薬をアセトニトリルで抽出し，抽出液に塩

化ナトリウムおよび 0.5 mol/L リン酸緩衝液

（pH7.0）を加えて振とうしたのち，水層を分離

除去した． 

添加回収試験は，ホモジナイザー用容器に採取

した試料に添加回収試験用標準液を添加し 30 分

放置した後に抽出を開始した． 

 

6.2. 精製 

無水硫酸ナトリウムを用いて脱水したアセト

ニトリル層をグラファイトカーボンミニカラム

で精製したのち，リン酸トリフェニル 1μg / mL

を含むアセトン・n-ヘキサン（1:1）混液に溶解し

正確に 1 mL 定容したものを試験溶液とした． 

 

6.3. LC-MS/MS測定用試験溶液 

試験溶液 0.125 mL から溶媒を除去し，残留物

をアセトニトリルで 5 mL としたものを LC-

MS/MS 測定用試験溶液とした． 
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図 1 分析法フローチャート 

 

7. 測定条件 

LC-MS/MS による測定イオンおよび測定条件

は，表 1 から表 3 のとおりとした． 

 

表 1．LC-MS/MS 測定イオン 
 定量 

イ オ ン

（m/z） 

確認 
イ オ ン

（m/z） 
イソピラザム 360>244 360>320 

イソフェタミド 360>125 360>210 

イプロジオン -328>-243 -330>-245 

イプロジオン代謝物 -330>-141 -328>-141 

エタボキサム 321>183 321>200 

オキサチアピプロリン 540>500 540>163 

シアントラニリプロール 475>286 475>444 

ジノテフラン 203>129 203>113 

シフルメトフェン 465>173 465>249 

スルホキサフロル 278>174 278>154 

テトラニリプロール 545>356 545>376 

トリホリン 437>392 435>390 

ピコキシストロビン 368>205 368>145 

ピリフルキナゾン 465>423 465>92 

ピリフルキナゾン代謝物 423>107 423>93 

ピリベンカルブ 362>239 362>207 

ピリベンカルブ代謝物 362>239 362>122 

フェンピラザミン 332>230 332>216 

フルオピラム 397>173 397>208 

フルキサメタミド 474>400 476>402 

フルチアニル 427>192 427>411 

ブロフラリニド 665>645 665>625 

プロベナゾール 241>224 241>41 

マンデストロビン 314>192 314>119 

ミルベメクチン A3 546>512 546>147 

ミルベメクチン A4 560>526 560>508 

メタフルミゾン(Ｅ) -505>-302 -505>-285 

メタフルミゾン(Ｚ) -505>-302 -505>-285 

レピメクチン A3 724>510 724>153 

レピメクチン A4 738>524 738>167 

 

表 2．LC-MS/MS 測定条件 
LC/MS名 
カラム 
 
 
流量 
オーブン温度 
注入量 
移動相    A液 
 

    B液 
 
イオン化モード 
 
 
分析モード 
 
インターフェイス温度 
DL温度 
ネブライザーガス流量 
ヒーティングガス流量 
ヒートブロック温度 
ドライビングガス流

量  

：島津製 LCMS-8045 
：Wako製 Wakopak Ultra 
C18-2 内径2.1 mm，長さ

100 mm，ODS粒径2 µm  
：0.2 mL/min 
：40 ℃ 
：2 µL  
：5 mmol/L酢酸アンモニ

ウム水溶液 
：5 mmol/L酢酸アンモニ

ウムメタノール溶液 
： エレクトロスプレー

イオン化法 (ESI＋，ESI
－) 
：多重反応モニタリング

法 (MRM) 
： 200 ℃ 
： 150 ℃  
： 3.00 L/min  
： 10.00 L/min 
： 200 ℃ 
： 10.00 L/min 

 

表 3.グラジエント条件 

時間（min） 
A 液:B 液

（比） 
 

A 液:B 液

（比） 
  0 ～ 0.51 
   ～ 2.17 
     ～ 3.85 
     ～ 5.17 
     ～11.51 
     ～17.65   

85:15 
60:40 
50:50 
45:55 

 
  

→ 
→ 
→ 
→ 
 
 

60:40 
60:40 
50:50 
45:55 
 5:95 
 5:95 

 

  

  アセトニトリル50 mL

  アセトニトリル20 mL

  アセトニトリル

  塩化ナトリウム10 g

  0.5 mol/Lリン酸緩衝液(pH7.0) 20 mL

　

　

　アセトニトリル・トルエン(3:1)でコンディショニング

  抽出液を負荷

0.125 mLを採り乾固

　アセトニトリル

図1. 一斉試験法（野菜）フローチャート

試験溶液

正確に5mLとする

LC/MS/MS測定

抽　　出

濃縮(1 mL以下)

　アセトン5 mL

溶媒除去 　濃縮管

正確に1 mLとする 　リン酸トリフェニル1μg/ｍLを含むアセトン:ｎ-ヘキサン(1:1)

精　　製

　アセトニトリル・トルエン(3:1)20 mLで溶出

濃縮(1 mL以下)

　アセトン10 mL

脱　　水 　クロマトグラフ管(無水硫酸ナトリウム10 g)

濃縮・溶媒除去

分析試料20.0 g

ホモジナイズ・吸引ろ過

ホモジナイズ・吸引ろ過

　グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル化シリカゲル

　積層ミニカラム(500 mg/500 mg)

正確に100 mLとする 　100 mL容全量フラスコ

正確に20 mL分取 　100 mL容分液漏斗

振とう 　水層廃棄

抽出液 　アセトニトリル・トルエン(3:1)2 mL
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8. 妥当性評価 

8.1. 枝分かれ試験 

ガイドラインに示された実験例に基づき，低濃

度および高濃度の添加回収試験をそれぞれ 2 併

行で，異なる実施日または実施者で 7 回繰り返し

た． 

 

8.2. 選択性の確認 

ブランク試料を 6．前処理方法に従って調製

し，その試験溶液（以下，ブランク試料溶液）を

LC-MS/MS で測定して新規対象農薬の定量を妨

害するピークの有無を確認した． 

 

8.3. 検量線の直線性の確認 

新規対象農薬を混合した検量線用標準液

（0.0005，0.001，0.002，0.005，0.01，0.02，0.05

および 0.1 µg/mL）を LC-MS/MS に注入し，得ら

れたクロマトグラムのピーク面積から検量線を

作成した．各対象農薬の検量線について，相関係

数（r）が 0.995 以上であることをもって，検量線

の直線性を確認した． 

 

 

8.4. 検出限界および定量限界の確認 

定量限界の目標値を 0.02 mg/kg（新規対象農薬

の中で最も低いフルチアニルおよびミルベメク

チンの基準値 0.2ppm の 10 分の 1 に相当），検出

限界の目標値を 0.01 mg/kg とした． 

標準液を測定して得られたピークの高さ(S)と

ピーク近傍のノイズ(N)の高さから S/N 比 3 相当

および 10 相当の濃度を求め，試料中濃度換算し

たものをそれぞれ検出限界および定量限界とし

た. 

・検出限界＝3×（ノイズの最大と最小の幅×1/2） 

×標準液濃度／標準液ピーク高さ×1／試験法に

おける濃縮倍率 

・定量限界＝10×（ノイズの最大と最小の幅 

×1/2）×標準液濃度／標準液ピーク高さ×1／試

験法における濃縮倍率 

 

8.5. 真度および精度の確認 

ガイドラインに従い，低濃度での真度（回収率）

は 70～120 %，0.01ppm においては併行精度が

25 %未満，室内精度が 30 %未満，0.02ppm におい

ては併行精度 15 %未満，室内精度が 20 %未満,高

濃度での真度は 70～120 %，併行精度が 15%未

満，室内精度が 20 %未満を目標値（表 4 参照）

とした． 

 

表 4．ガイドラインに示された真度および精度

の目標値 

濃 度 
（ppm） 

真 度 
（%） 

併行精度 
(RSD %) 

室内精度 
(RSD %) 

≦0.001 70～120 30 > 35 > 

0.001 <～≦0.01 70～120 25 > 30 > 

0.01  <～ ≦0.1 70～120 15 > 20 > 
0.1   < 70～120 10 > 15 > 

 

結果および考察 

9. 妥当性評価結果 

新規対象農薬について，ガイドラインに定めら

れた選択性，真度，精度，定量限界に加え，検出

限界および検量線の直線性の評価を行った． 

 

9.1. 選択性 

ブランク試料溶液を分析したところ，いずれの

新規対象農薬も定量の妨害となるピークは認め

られず，選択性に問題がないことを確認した． 

 

9.2. 検量線の直線性 

作成した検量線の相関係数（r）は表 5 に示す

とおりであり，すべての新規対象農薬について，

0.0005～0.1 µg/mL の範囲で直線性（相関係数（r）

が 0.995 以上）が確認された． 

 

表 5．直線性の範囲と相関係数 

農薬名 相関係

数（r） 
直線性の範囲

(µg/mL) 

イソピラザム 0.9998  0.0005-0.1 

イソフェタミド 0.9979  0.0005-0.1 

イプロジオン 0.9990  0.0005-0.1 

イプロジオン代謝物 0.9977  0.0005-0.1 

エタボキサム 0.9989  0.0005-0.1 

オキサチアピプロリン 0.9991  0.0005-0.1 

シアントラニリプロール 1.0000  0.0005-0.1 

ジノテフラン 0.9990  0.0005-0.1 

シフルメトフェン 0.9993  0.0005-0.1 

スルホキサフロル 0.9998  0.0005-0.1 

テトラニリプロール 0.9999  0.0005-0.1 

トリホリン 0.9998  0.0005-0.1 

ピコキシストロビン 0.9997  0.0005-0.1 

ピリフルキナゾン 0.9988  0.0005-0.1 

ピリフルキナゾン代謝物 0.9988  0.0005-0.1 

ピリベンカルブ 0.9989  0.0005-0.1 

ピリベンカルブ代謝物 0.9987  0.0005-0.1 

フェンピラザミン 0.9987  0.0005-0.1 

フルオピラム 0.9994  0.0005-0.1 

フルキサメタミド 0.9989  0.0005-0.1 

フルチアニル 0.9997  0.0005-0.1 

ブロフラリニド 0.9999  0.0005-0.1 

プロベナゾール 0.9999  0.0005-0.1 
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マンデストロビン 0.9998  0.0005-0.1 

ミルベメクチン A3 1.0000  0.0005-0.1 

ミルベメクチン A4 1.0000  0.0005-0.1 

メタフルミゾン(Ｅ) 0.9988  0.0005-0.1 

メタフルミゾン(Ｚ) 0.9992  0.0005-0.1 

レピメクチン A3 注） 0.9999  0.00008-0.017 

レピメクチン A4 注） 0.9998  0.0004-0.08 

注)レピメクチンは標準品におけるそれぞれの存

在比（A3 17.2%、A4 80.8%）を各検量線溶液

の濃度にかけたものを用いて算出した 

 

9.3. 検出限界および定量限界 

検出限界および定量限界の結果を表 6 に示した．

全ての新規対象農薬について，目標値を満たした. 

 

表 6. 検出限界および定量限界 

注) レピメクチンは標準品におけるそれぞれの

存在比（A3 17.2%、A4 80.8%）を各検量

線溶液の濃度にかけたものを用いて算出した 

 

 

9.4. 真度および精度 

真度（回収率）の平均値および精度（併行精度

および室内精度）の結果を表 7-1,7-2 に示した． 

ばれいしょについてはピリフルキナゾン,フル

キサメタミド,プロベナゾールを除く 21 種，レタ

スについては,これら及びイプロジオンを除いた

20 種の新規対象農薬について，ガイドラインに

示された真度および精度の目標値を満たした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

検 出 限 界

（mg/kg） 
定 量 限 界

（mg/kg） 
目 標 値
0.01(mg/kg) 

目 標 値
0.02(mg/kg) 

イソピラザム 0.00009  0.00030  

イソフェタミド 0.00010  0.00032  

イプロジオン 0.00158  0.00525  

イプロジオン代謝物 0.00010  0.00032  

エタボキサム 0.00030  0.00097  

オキサチアピプロリ

ン 
0.00002  0.00006  

シアントラニリプロ

ール 
0.00017  0.00054  

ジノテフラン 0.00064  0.00213  

シフルメトフェン 0.00008  0.00026  

スルホキサフロル 0.00134  0.00447  

テトラニリプロール 0.00031  0.00101  

トリホリン 0.00012  0.00039  

ピコキシストロビン 0.00008  0.00027  

ピリフルキナゾン 0.00002  0.00007  

ピリフルキナゾン代

謝物 
0.00043  0.00141  

ピリベンカルブ 0.00006  0.00020  

ピリベンカルブ代謝

物 
0.00026  0.00086  

フェンピラザミン 0.00006  0.00020  

フルオピラム 0.00022  0.00073  

フルキサメタミド 0.00029  0.00097  

フルチアニル 0.00007  0.00022  

ブロフラリニド 0.00029  0.00096  

プロベナゾール 0.00071  0.00236  

マンデストロビン 0.00001  0.00003  

ミルベメクチン A3 0.00319  0.01063  

ミルベメクチン A4 0.00241  0.00802  

メタフルミゾン(Ｅ) 0.00001  0.00004  

メタフルミゾン(Ｚ) 0.00001  0.00004  

レピメクチン A3 注） 0.00049  0.00163  

レピメクチン A4 注） 0.00074  0.00246  
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表 7-1．新規対象農薬の回収率，併行精度および室内精度（ばれいしょ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) レピメクチンにおいては標準品における A3 と A4 の存在比（A3 17.2%、A4 80.8%）をレピメクチ

ン（合計）濃度にかけたものをそれぞれの試料中濃度として評価した. 

※表 7-1 において目標値を満たさなかった項目を網掛け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばれいしょ 回収率(%) 併行精度(%) 室内精度(%) 
 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 
イソピラザム 97.9  95.1  4.2  3.1  5.0  10.0  

イソフェタミド 99.5  97.1  2.6  2.1  4.6  5.2  

イプロジオン 107.1  98.5  8.5  12.7  9.0  12.7  

イプロジオン代謝物 96.9  97.7  6.1  5.3  9.8  5.8  

エタボキサム 92.6  93.5  1.9  1.6  3.9  4.0  

オキサチアピプロリン 97.5  92.1  7.1  4.6  7.3  5.7  

シアントラニリプロール 86.7  86.9  2.0  3.0  6.4  7.0  

ジノテフラン 73.8  70.5  4.7  5.7  7.1  14.3  

シフルメトフェン 94.0  93.0  7.3  5.8  7.3  6.8  

スルホキサフロル 96.3  98.7  1.9  0.9  3.4  4.5  

テトラニリプロール 97.7  97.3  7.6  2.3  9.6  5.3  

トリホリン 85.6  91.3  9.8  4.3  10.5  7.0  

ピコキシストロビン 96.0  97.3  5.9  3.3  5.9  7.3  

ピリフルキナゾン 43.0  30.1  12.2  24.3  31.6  49.8  

ピリフルキナゾン代謝物 92.1  94.8  21.5  19.2  34.7  26.6  

ピリベンカルブ 96.9  95.1  5.4  4.4  6.1  5.7  

ピリベンカルブ代謝物 100.2  98.4  7.6  3.3  8.3  4.8  

フェンピラザミン 96.5  95.8  4.5  5.7  4.5  7.4  

フルオピラム 99.2  97.3  4.6  1.3  5.2  3.7  

フルキサメタミド 92.4  110.3  7.3  8.1  25.7  12.5  

フルチアニル 98.7  98.1  3.3  4.5  7.5  7.6  

ブロフラニリド 97.4  97.6  4.9  5.4  8.3  9.1  

プロベナゾール 66.0  62.8  4.1  4.4  12.1  11.8  

マンデストロビン 97.6  96.1  2.7  1.8  5.2  6.2  

ミルベメクチン A3 94.7  96.7  7.1  3.6  7.3  7.1  

ミルベメクチン A4 95.7  94.4  4.7  3.3  5.7  6.9  

メタフルミゾン E 85.3  86.0  6.7  5.8  6.7  8.9  

メタフルミゾン Z 99.4  99.5  6.7  3.2  6.7  4.8  

レピメクチン A3 注） 90.6  95.5  17.4  6.0  17.4  9.0  

レピメクチン A4 注） 99.8  96.1  2.8  3.5  8.9  9.1  

レピメクチン合計 96.2  94.1  3.7  3.4  8.2  8.7  
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表 7-2．新規対象農薬の回収率，併行精度および室内精度（レタス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) レピメクチンにおいては標準品における A3 と A4 の存在比（A3 17.2%、A4 80.8%）をレピメク

チン（合計）濃度にかけたものをそれぞれの試料中濃度として評価した. 
※表 7-2 において目標値を満たさなかった項目を網掛け 

 

10. まとめ 

新規対象農薬 24 種類について，LC-MS/MS 測

定によるばれいしょ及びレタスの一斉法妥当性

評価を行った． 

 

この結果，イソピラザム,イソフェタミド,エタ

ボキサム,オキサチアピプロリン,シアントラニ

リプロール,ジノテフラン,シフルメトフェン,ス

ルホキサフロル,テトラニリプロール,トリホリ

ン,ピコキシストロビン,ピリベンカルブ,フェン

ピラザミン,フルオピラム,フルチアニル,ブロフ

ラリニド,マンデストロビン,ミルベメクチン,メ

タフルミゾン,レピメクチンの 20 種の農薬はレ

タスについて，これにイプロジオンを加えた 21

種の農薬がばれいしょについて妥当性評価のパ

ラメータがガイドラインの目標値に適合した． 

フルキサメタミド,イプロジオンは精度につい

て目標値を満たしていないことから，測定機器の

感度不足が原因の一つと考えられる． 

プロベナゾール及びピリフルキナゾンは真度

が目標値を下回ったことから，抽出工程において

うまく回収できなかったことが原因と考えられ

る． 

これらの結果から，20 種の農薬はレタスにつ

レタス 回収率(%) 併行精度(%) 室内精度(%) 
 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 低濃度 高濃度 
イソピラザム 100.6  102.2  4.1  3.0  6.5  6.0  

イソフェタミド 104.7  98.9  4.9  7.4  4.9  8.1  

イプロジオン 106.2  101.9  17.8  15.1  19.7  16.1  

イプロジオン代謝物 96.7  96.5  4.1  4.7  6.6  5.4  

エタボキサム 85.2  83.7  3.5  2.2  4.3  5.8  

オキサチアピプロリン 97.6  100.5  7.4  5.3  8.3  8.3  

シアントラニリプロール 89.3  92.9  5.4  5.1  5.4  5.4  

ジノテフラン 73.9  73.2  5.6  3.7  7.6  6.4  

シフルメトフェン 97.7  95.6  4.9  3.7  6.3  4.2  

スルホキサフロル 100.5  100.5  2.8  2.0  4.7  3.9  

テトラニリプロール 98.9  101.2  6.3  4.5  7.7  5.5  

トリホリン 97.3  99.1  7.5  2.3  8.2  5.5  

ピコキシストロビン 99.5  98.6  5.4  6.0  6.6  6.0  

ピリフルキナゾン 53.1  40.0  6.8  13.7  15.3  24.9  

ピリフルキナゾン代謝物 125.0  112.7  3.9  9.4  19.0  15.2  

ピリベンカルブ 100.5  99.7  5.5  2.9  5.8  3.2  

ピリベンカルブ代謝物 105.3  99.8  5.8  8.7  6.4  9.3  

フェンピラザミン 98.7  99.3  3.2  2.9  6.0  5.4  

フルオピラム 97.0  99.7  5.0  4.0  6.9  6.2  

フルキサメタミド 109.2  104.2  9.9  8.0  22.2  10.0  

フルチアニル 98.2  100.2  6.6  4.8  8.2  4.8  

ブロフラニリド 94.9  92.9  13.1  8.7  13.1  10.2  

プロベナゾール 67.6  66.7  4.7  4.5  11.6  9.5  

マンデストロビン 102.2  101.1  5.6  6.8  6.7  6.8  

ミルベメクチン A3 103.0  97.5  4.4  1.6  9.1  5.5  

ミルベメクチン A4 96.9  98.0  3.9  5.0  7.4  5.0  

メタフルミゾン E 96.2  97.3  6.0  5.2  6.0  5.2  

メタフルミゾン Z 101.6  103.2  5.1  3.2  5.9  5.0  

レピメクチン A3 注） 96.3  98.2  7.5  5.0  8.9  6.5  

レピメクチン A4 注） 95.4  95.2  6.2  4.2  7.1  8.1  

レピメクチン合計 93.7  93.8  5.3  3.4  6.5  6.5  
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いて，21 種の農薬がばれいしょについて一斉法

による分析が可能であることが確認された．（表

9-1 及び 9-2） 

 

 

 

表 9-1．結果のまとめ（ばれいしょ） 

 

 

表 9-2．結果のまとめ（レタス） 
レタス 選択性 真度 精度 

（併行） 
精度 
（室内） 

定量 
限界 

判定 
農薬名 
イソピラザム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
イソフェタミド 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
イプロジオン 適合 適合 不適合 適合 適合 不適合 
イプロジオン代謝物 適合 適合 適合 適合 適合 
エタボキサム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
オキサチアピプロリン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
シアントラニリプロール 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ジノテフラン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
シフルメトフェン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

ばれいしょ 選択性 真度 精度 
（併行） 

精度 
（室内） 

定量 
限界 

判定 
農薬名 
イソピラザム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
イソフェタミド 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
イプロジオン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
イプロジオン代謝物 適合 適合 適合 適合 適合 
エタボキサム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
オキサチアピプロリン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
シアントラニリプロール 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ジノテフラン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
シフルメトフェン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
スルホキサフロル 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
テトラニリプロール 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
トリホリン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピコキシストロビン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピリフルキナゾン 適合 不適合 不適合 不適合 適合 不適合 
ピリフルキナゾン代謝物 適合 適合 不適合 不適合 適合 
ピリベンカルブ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピリベンカルブ代謝物 適合 適合 適合 適合 適合 
フェンピラザミン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
フルオピラム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
フルキサメタミド 適合 適合 適合 不適合 適合 不適合 
フルチアニル 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ブロフラニリド 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
プロベナゾール 適合 不適合 適合 適合 適合 不適合 
マンデストロビン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ミルベメクチン A3 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ミルベメクチン A4 適合 適合 適合 適合 適合 
メタフルミゾン E 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
メタフルミゾン Z 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン A3 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン A4 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン合計 適合 適合 適合 適合 適合 
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スルホキサフロル 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
テトラニリプロール 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
トリホリン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピコキシストロビン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピリフルキナゾン 適合 不適合 適合 不適合 適合 不適合 
ピリフルキナゾン代謝物 適合 不適合 適合 適合 適合 
ピリベンカルブ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ピリベンカルブ代謝物 適合 適合 適合 適合 適合 
フェンピラザミン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
フルオピラム 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
フルキサメタミド 適合 適合 適合 不適合 適合 不適合 
フルチアニル 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ブロフラニリド 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
プロベナゾール 適合 不適合 適合 適合 適合 不適合 
マンデストロビン 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ミルベメクチン A3 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
ミルベメクチン A4 適合 適合 適合 適合 適合 
メタフルミゾン E 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
メタフルミゾン Z 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン A3 適合 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン A4 適合 適合 適合 適合 適合 
レピメクチン合計 適合 適合 適合 適合 適合 
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